
Cautions when taking out the microscope frame
Do not hold the focusing knob A  or the stage mount B .
Open the package bag, and then hold the holding sections C  and D  to take out the microscope 
frame from the package bag.
Weight applied on holding section: DSX10-TF C  Approx. 11.3 kg, D  Approx. 8.7 kg
 DSX10-UF C  Approx. 10.2 kg, D  Approx. 6.8 kg

フレーム取り出し時の注意
フォーカスハンドル A またはステージ固定部 B を持たないでください。
梱包用の袋を開けてから、手がけ部 C 、 D を持って袋から取り出してください。
フレーム背面手がけ部 C とフレーム前面手がけ部 D を持ってください。
手がけ部にかかる質量:	 DSX10-TF	 C 約11.3kg、 D 約8.7kg
	 DSX10-UF	 C 約10.2kg、 D 約6.8kg

从包装箱取出镜架时的注意事项
切勿抓住聚焦旋钮座 A 或载物台安装座 B 。
务请先解开包装袋，然后通过抓住扣手 C 和 D 来从包装袋取出镜架。
务请抓住位于镜架后头的扣手 C 和位于镜架前头的扣手 D 以抬起镜架。
扣手能承受的重量：	 DSX10-TF	 C 大约11.3kg， D 大约8.7kg
	 DSX10-UF	 C 大约10.2kg， D 大约6.8kg
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The above illustration shows the case of the tilting frame DSX10-TF, but the same applies to the upright frame DSX10-UF.
図はチルトフレームDSX10-TFを示していますが、正立フレームDSX10-UFの場合も同様です。
上图以可倾斜式镜架DSX10-TF为示例，取出正置式镜架DSX10-UF时的要求也是与其相同。
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